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Una complicación  rara asociada  a  la inserción  de  un

catéter de  estimulación  cardiaca transitoria

A  rare  complication  associated  to  a  temporary  cardiac  pacing  electrode
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Figura  1  Imagen  de  tomografía  computarizada.  Reconstruc-
ción tipo  proyección  de  máxima  intensidad  (MIP)  en  plano
coronal.  El  círculo  muestra  el «nudo»  en  el  catéter  de  estimu-
lación  a  nivel  de  la  confluencia  entre  la  vena  yugular  derecha  y
la vena  cava  superior.

Mujer  de 86  años, que  ingresa  en  la  unidad  de  cuidados  intensivos  con  un bloqueo  auriculoventricular  de  tercer  grado,  con
inestabilidad  hemodinámica  y deterioro  del nivel  de  conciencia.  Se  le inserta  un catéter  de estimulación  cardiaca  temporal
con  balón  guiado  mediante  monitorización  electrocardiográfica  en  espera  de poder  implantar  un  marcapasos  definitivo.  Tras
el  implante  del mismo,  se comenzó  a retirar  el  catéter  de  estimulación  cardiaca  transitoria  apreciándose  la formación  de  un
nudo  (fig.  1).  Mediante  control  fluoroscópico  y apoyándose  en  el  introductor,  se apretó  el  nudo.  Luego se retiró  el  introductor
y,  por  último,  se extrajo  el  catéter  mediante  tracción  (fig.  2). No  se ocasionaron  lesiones  vasculares  ni  otras  complicaciones.
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Figura  2  Fotografía  del  catéter  de  estimulación  cardiaca
transitoria  con  el  «nudo» a  15  cm  de  la  punta  tras  su  retirada.
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